AOS V3 - Przewodnik uzytkownika

Instrukcja obstugi — Produkt medyczny/Oprogramowanie medyczne — AOS V3.1

Advanced Ophthalmic Systems Ltd (AOS)

Uwaga

Firma AOS Ltd. (AOS) posiada patenty lub oczekujace zgtoszenia patentowe obejmujgce tematyke zawarta
w niniejszym dokumencie. Dostarczenie niniejszego dokumentu nie daje uzytkownikowi zadnej licencji na
te patenty. Niniejsze oprogramowanie jest chronione nastepujgcym patentem: 102016000098797.
Zadna cze$¢ niniejszej instrukcji ani oprogramowania nie moze by¢ powielana w jakiejkolwiek formie ani
za pomocg jakichkolwiek srodkéw, w tym, bez ograniczen, elektronicznych lub mechanicznych, takich jak
kopiowanie lub nagrywanie, ani za pomoca jakichkolwiek systeméw przechowywania i wyszukiwania
informacji, bez wyraznej pisemnej zgody firmy AOS Ltd. Parametry mogg ulec zmianie bez wczesniejszego
powiadomienia.

AQS, AOS Anterior, AOS V3 i AOS Posterior sg zastrzezonymi znakami towarowymi lub znakami
towarowymi firmy AOS Ltd. w Wielkiej Brytanii lub innych krajach. Wszystkie inne nazwy i znaki towarowe
wymienione w niniejszym dokumencie sg znakami towarowymi firmy AOS lub ich odpowiednich
wiascicieli. Oznaczenia stosowane przez niezaleznych producentow i sprzedawcéw w celu wyrdznienia ich
produktdw mogg byc zgtaszane jako znaki towarowe przez te strony trzecie.

Niniejsza instrukcja obstugi podlega okresowym przeglagdom, aktualizacjom i zmianom. Klienci sg proszeni
o sprawdzenie, czy informacje zawarte w instrukcji obstugi odnoszg sie do oprogramowania medycznego
AOS.

Niniejszy produkt medyczny dziata zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji.

Uzytkownik tego produktu medycznego ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie problemy
wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania lub wprowadzania zmian przez osoby inne niz pracownicy firmy
AOS.

Bezpieczenstwo, niezawodno$é i dziatanie tego produktu medycznego mozna zapewnic¢ tylko pod
nastepujgcymi warunkami:

. Produkt medyczny byt uzywany zgodnie z zatgczonymi instrukcjami obstugi zawartymi w niniejszej
instrukcji.

Prawa autorskie © 2023 AQOS Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

Advanced Ophthalmic Systems Ltd, The Old Rectory, Church Street, Weybridge, Surrey KT13 8DE, UK.
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1 Wprowadzenie

1.1 Informacje o niniejszej instrukcji

W niniejszym dokumencie opisano sposdb korzystania z pakietu oprogramowania AOS V3.0 do

analizy cyfrowych obrazéw oka i prowadzenia sesji video.

W tym dokumencie opisano réwniez wszelkie wymagania systemowe i potencjalne ograniczenia

wynikajgce z rozmiaru obrazu, jego jakosci i widocznych nieprawidtowosci zawartych w obrazie.

Podane wyniki sg przeznaczone jako narzedzie diagnostyczne dla lekarzy. Informacje dotyczace

uzytkowania, licencji i subskrypcji znajduja sie w Warunkach Uzytkowania.

1.2 Wymagania systemowe

Ponizsza specyfikacja przedstawia minimalne wymagania dla oprogramowania AOS V3. AOS V3

jest aplikacja internetowa i moze by¢ uruchamiana za pomoca przeglagdarek internetowych.

Obstugiwane Chrome, Firefox
przegladarki
Obstugiwane systemy PC lub Mac
operacyjne

1.3 Obstugiwane typy plikow graficznych
Opis Rozszerzenia plikow
Mapy bitowe systemu BMP, DIB
Windows
JPEG JPEG, JPG, JPE
Przenosna grafika sieciowa PNG
Przenosny format obrazu PBM, PGM, PPM
Sun Raster SR, RAS
TIFF TIFF, TIF
Otwarty EXR HDR EXR
JPEG2000 JP2
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1.4 Informacje pomocnicze
Aktualizacje i nowe funkcje, ktdre otrzymuje uzytkownik, zalezg od zakupionego przez niego
pakietu lub poziomu subskrypcji. Strona internetowa www.aos-hub.com zawiera cata

dokumentacje pomocy technicznej, w tym filmy instruktazowe i portal pomocy technicznej.

1.5 Obstuga techniczna strony internetowe;j

Aktualizacje i konserwacja oprogramowania AOS V3 sg przeprowadzane w ramach zaplanowane;j
i nieplanowanej obstugi technicznej. Prosimy o zapoznanie sie z warunkami uzytkowania
systemu AOS V3.

1.6 Obstuga techniczna aplikacji mobilnej

Aktualizacje i konserwacja aplikacji mobilnych AOS V3 sg przeprowadzane w ramach
zaplanowanej i nieplanowanej obstugi technicznej. Aplikacje mobilne AOS V3 sg dostepne w
odpowiednich sklepach z aplikacjami, a wszelkie aktualizacje bedg dostarczane za
posrednictwem standardowych aktualizacji aplikacji.

2 Bezpieczenstwo

Produkt medyczny AOS V3 jest oznaczony znakiem CE.

AOS V3, CE Klasa |
Numer rejestracyjny CE

Numer rejestracyjny MHRA: 2021032301196322

Rejestracja FDA AOS V3, Klasa | wyréb medyczny
Numer rejestracyjny FDA: 3014329625

Advanced Ophthalmic Systems Limited
The Old Rectory, Church Street, Weybridge, Surrey, KT13 8DE, United
Kingdom

Upowazniony przedstawiciel europejski:
EC |REP Medical Device Safety Service (MDSS) Gmbh,
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Kod dokumentu: AOS IFU / Wersja: 3.1.6 / Data wydania: 03/10/2023 Strona 6/ 72



http://www.aos-hub.com/

AOS V3 - Przewodnik uzytkownika

Przed rozpoczeciem korzystania z produktu firmy AOS nalezy zapoznac sie z
niniejszym dokumentem.

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez Advanced Ophthalmic Systems
Ltd. mogg wptyngé na bezpieczenstwo i skutecznosé produktu medycznego i
spowodujg uniewaznienie gwarancji systemu.

https://aos-hub.com/support/
Jedli uzytkownik potrzebuje dalszych informacji na temat niniejszego produktu

medycznego, prosimy o kontakt z firmg Advanced Ophthalmic Systems Ltd.

e

https://aos-hub.com/support/
m Jesli uzytkownik potrzebuje dalszych informacji na temat niniejszego produktu
medycznego, prosimy o kontakt z firmg Advanced Ophthalmic Systems Ltd.

[
e GMDN: 65158
e EMDN: V92
U D I e GMN: 5065017576A0S5C Basic UDI-DI

e UDI-DI(GTIN13): 5065017576004 / 5065017576011 /
5065017576028 / 5065017576035 / 5065017576042 /
5065017576059
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3 Logowanie do ustugi AOS
Oprogramowanie AOS V3 to platforma internetowa, ktéra moze by¢ uzywana zaréwno w klinice,
jak i poza nig. Aby zalogowac sie do oprogramowania, nalezy wejs¢ na strone www.aos-hub.com i

klikng¢ przycisk logowania na stronie gtéwnej.

3.1 Rejestracja konta i zakupy
/\ O S OPHTHALMIC
SYSTEMS

software.is nowsavailable.

Join thg-o%uj r revalution.

Rysunek 1. Strona internetowa aos-hub.com

Aby wykupi¢ dostep do oprogramowania AOS V3 przez internet i aplikacji mobilnych, uzytkownik musi
zarejestrowac sie na stronie internetowej aos-hub.com, zob. rys. 1 powyzej. Nabywcy zostang
poproszeni o zarejestrowanie nowego konta, a nastepnie o zakup preferowanej liczby i rodzajéw licencji,
zob. rys. 2, 3, 4. Po dokonaniu wyboru nowy uzytkownik poda szczegéty dotyczace ptatnosci i bedzie
miat aktywne konto, zob. rys. 5.
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ADVANCED
OPHTHALMIC
SYSTEMS

Register New Account

= Required Fieid

Already have an account? Sign In

Rysunek 2. Zarejestruj nowe konto.

ADVANCED
OPHTHALMIC
SYSTEMS

Rysunek 3. Zarejestruj nowe konto (informacje)
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ADVANCED
OPHTHALMIC
SYSTEMS

Count

Licensing

Your Licenses

Professional User Licenses IR

Basic User Licenses

Back to Customer Details

Rysunek 4. Zakup preferowanej liczby i rodzaju licencji.

/\ O S Ghiliec  TESTMODE Pay with card
- 1

T

Professional User £150.00
o

Subtotal £150.00
Add promotion code
Total due today £150.00 nited K m ~

Rysunek 5. Szczegdty ptatnosci i aktywacja konta.

3.2 Uzyskiwanie dostepu do oprogramowania AOS i aplikacji mobilnej

Po zakupie oprogramowania AOS V3 uzytkownik zostanie przekierowany na strone logowania, na
ktorej zostanie poproszony o wprowadzenie nazwy uzytkownika (adresu e-mail, ktorego
uzytkownik uzyt do zarejestrowania konta uzytkownika) i hasta, zob. rys. 6 ponizej.
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ADVANCED
OPHTHALMIC
SYSTEMS

Log In to your account

Rysunek 6. Strona logowania do oprogramowania AOS V3.

3.3 Instalacja aplikacji mobilnej — dostawca ustug okulistycznych

Instalacja dotyczy jednego konta. Po utworzeniu konta i zakupie licencji, uzytkownik otrzyma
wiadomosé e-mail z danymi do pobrania i logowania do aplikacji mobilnej AOS Vision (wersja
Provider). Wykonaj ponizsze kroki, aby zainstalowac¢ AOS Vision na telefonie komdrkowym.

Kliknij link do odpowiedniego sklepu z aplikacjami znajdujacy sie w dostarczonej wiadomosci e-
mail, aby rozpoczg¢ pobieranie i automatyczng instalacje. Po zakoriczeniu pobierania uzytkownik
zostanie poproszony o wprowadzenie 10-cyfrowego kodu, ktéry znajduje sie w wiadomosci e-mail
z prosbg o rejestracje, zob. rys. 7 ponizej. Uzytkownik powinien zabezpieczyc¢ i zachowac kod PIN.

Welcome to AOS Internal

No Reply
To CECP
(3) ff there are problems with how this message is displayed, click here to view it in a web browser.
ADVANCED
/\ O S OPHTHALMIC
SveTEMS
Dear ecp
‘Welcome to AOS! To help you get started, please follow the instructions below.
STEP 1 - Aclivate your account by pressing the following butten
ACTIVATE
STEP 2 - Use this usemame and press "Send Request’
ecp@acs-hub.com

STEP 3 - Follow the instructions in the email you then receive to set your new
password.

STEP 4 - When the new password has been set, press "Confirm™ and you will
then be taken to the AOS login screen.

To set up the AOS Vision app, please follow the below instructions:
STEP 1 - Download the AOS Vision app from
APPLE STORE GOOGLE PLAY

STEP 2 - Activation

The activation code will only be needed for you o set up the app for the first
time to protect your data

Rysunek 7. Email konieczny do rejestracji z 10-cyfrowym kodem.
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4 Pierwsze kroki z funkcjami administratora

4.1 Kontrola administratora

Gdy dla klienta tworzone jest nowe konto uzytkownika, twérca konta staje sie globalnym
administratorem systemu i posiada wszystkie zwigzane z nim prawa i mozliwosci kontroli.
Administratorzy majg mozliwos$¢ dodawania i usuwania uzytkownikéw (zaréwno w wersji Pro,
jak i Basic) oraz kontrolowania szczegétdw ptatnosci. Gdy globalny administrator zaloguje sie na
swoje konto uzytkownika za pomoca loginu AOS V3, zostanie poproszony o wybranie pomiedzy

standardowg strong a licencjonowang strong, zob. rys. 8 ponize;j.

ADVANCED
OPHTHALMIC
SYSTEMS

Please choose the site you wish to visit

Licensing Site

Standard Site

Rysunek 8. Wybdr strony przez globalnego administratora.

4.2 Strona licencjonowana
Na stronie licencjonowanej globalny administrator moze nadal edytowac swoje konto
uzytkownika (oraz kolejne konta uzytkownikéw pod jego kontrolg). Bedzie miat mozliwos¢
tworzenia nowych uzytkownikéw, dostosowywania szczegdtdw ptatnosci, zakupu nowych
licencji oraz resetowania danych logowania uzytkownikdw. Aby doda¢ lub usungé licencje,
globalny administrator musi jedynie klikngé strzatke w gére lub w dét na stronie. Zob. rys. 9
ponizej. Numer kazdej powigzanej licencji na stronie licencjonowanej odzwierciedla liczbe
licencji dostepnych dla danego uzytkownika oraz powigzang kwote rozliczeniows.
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ADVANCED
OPHTHALMIC
SYSTEMS

Licensing

Your Licenses

Professional User Licenses

Basic User Licenses

Payment Status
Subscription Status

Payment Status
Card Ending_ . Change Payment Method

Cancel Subscription Cancel Subscription

Invoices

Invoice Details
Previous Invoices v Show Invoice
Purchase

Customer Details Standard Site

Rysunek 9. Strona licencjonowana.

4.3 Definicje rodzajow uzytkownika
Uzytkownik Professional moze korzystac z kazdego aspektu oprogramowania AOS z wyjatkiem
uprawnien przypisanych do globalnego administratora.

Uzytkownik Basic moze korzystac z kazdego aspektu oprogramowania AQS, ale nie moze
przeprowadzaé nowych badan.

Globalny administrator jest odpowiedzialny za administrowanie gtéwnym kontem klienta i moze
dodawad/edytowad/usuwaé grupy oraz uzytkownikdw. Uzytkownik Professional i/lub Basic
moze mie¢ uprawnienia globalnego administratora.

Administrator lokalny jest odpowiedzialny za administrowanie grupg, do ktdrej nalezy i moze
dodawad/edytowaé/usuwac uzytkownikdw w obrebie tej grupy. Uzytkownik Professional i/lub
Basic moze mie¢ uprawnienia administratora lokalnego.

4.4 Jak dodawa¢ grupy

Globalny administrator ma mozliwo$¢ dodawania kolejnych grup w ramach swojego konta
klienta. Grupy s3 definiowane jako zbiér uzytkownikéw, ktérzy majg wglad do bazy danych
pacjentow. Jesli uzytkownik/globalny administrator chce, aby pewna grupa uzytkownikéw miata
wglad do bazy danych pacjentéw i wynikéw badan, muszg oni zosta¢ dodani do tej samej grupy
w oprogramowaniu. Zob. rys. 10 ponizej.

**% JESLI UZYTKOWNIK JEST GLOBALNYM ADMINISTRATOREM | MA WIELE GRUP
UZYTKOWNIKOW, NIE MOZE DODAWAC NOWYCH PACIENTOW** Jest to protokét
bezpieczenstwa systemu, ktéry zapewnia, ze kazdy pacjent jest wysytany do prawidtowej bazy
danych.
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Notfleotions  Select Potlent  Aboul

Administration

Customer Detalls

Edit Report Detais

Groups

Professional Giobal Adrin

Rysunek 10. Grupy.

4.5 Jak dodac uzytkownika

Aby dodaé nowego uzytkownika (Pro lub Basic), globalny (lub lokalny) administrator musi
odwiedzi¢ strone licencjonowang, dostepng za pomocg przycisku edycji/przegladu licencji na
stronie administratora. Zob. rys. 10 powyzej.

Uzyj zaktadek ze strzatkami obok wymaganego konta (Pro lub Basic), aby zwiekszy¢ liczbe
uzytkownikéw w ramach grupy uzytkownikow (jesli potrzebujg oni dodatkowych licencji), zob.
rys. 9 powyzej. Klikngé przycisk Zakup i Powrét do gtéwnej strony systemu AOS i przejsc¢ do
strony administratora, zob. rys. 10 ponizej. Uzytkownik ma teraz mozliwosé¢ dodawania nowych
uzytkownikow.

Po przypisaniu uzytkownikowi odpowiedniej liczby licencji (Pro lub Basic) powigzanych ze swoim
kontem i powrocie na strone kontrolng administratora moze on dodawac¢ uzytkownikéw zgodnie
ze swoimi potrzebami i zakresem obowigzkéow. Aby dodac uzytkownika, nalezy klikngé przycisk
DODAJ w lewym gdrnym rogu okna uzytkownikéw i poda¢ odpowiednie dane.
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Rysunek 11-12. Dodaj nowych uzytkownikdéw.

. ¥ —

Notfleotions  Select Potlent  Abaut Hep Admin Log Out

Administration

Customer Detalls

Updata
Editview Licerme

Clac] nditions

Groups

e P

Professional Giobal Adrin

Mot

Selected Group(s) Locked

Commercial
Admin

v @ A0S

Web:
Send email for password reset
Mobile:

Send email with new activation code

Deactivate mobile app

Kod dokumentu: AOS IFU / Wersja: 3.1.6 / Data wydania: 03/10/2023

Strona 15/72




AOS V3 - Przewodnik uzytkownika

4.6 Ustawienia uzytkownika

Nazwa uzytkownika —w polu Nazwa uzytkownika wpisz zarejestrowany adres e-mail. Jesli w tym
polu zostanie wpisany nieprawidtowy adres, usui uzytkownika i dodaj go ponownie, podajac
prawidtowy adres e-mail. Po utworzeniu konta nie mozna go usung¢, dlatego nalezy upewnic
sie, ze dane wprowadzone przez uzytkownika sg poprawne.

Rola — wybierz uzytkownika Professional lub Basic. Wybrana rola ma wptyw na to, co uzytkownik
moze robi¢ w systemie.

Poziom administratora — jesli uzytkownik chce mieé¢ mozliwos¢ dodawania nowych
uzytkownikéw nalezy wybra¢ opcje Administrator lokalny.

Wybrane grupy — jesli w organizacji uzytkownika istnieje wiecej niz jedna grupa administrator
bedzie musiat wybraé grupe, do ktérej ma naleze¢ uzytkownik. Grupy uzytkownikéw okredlaja,
ktore bazy danych pacjentow uzytkownik moze oglada¢ (lub nie). AOS zaleca skontaktowanie sie
z dziatem pomocy technicznej, jesli uzytkownik potrzebuje wielu grup.

Gdy administrator dodaje nowego uzytkownika, pole Aktywny jest domyslInie zaznaczone. Jesli
uzytkownik chce dezaktywowadé konto na pewien czas nalezy usungé zaznaczenie tego pola.

Administrator komercyjny — jesli to pole jest zaznaczone uzytkownik bedzie mdégt kupowaé nowe
licencje dla swojej grupy.

Wyslij wiadomos¢ email z nowym kodem aktywacyjnym — jesli to pole zostanie klikniete i
potwierdzone dla dowolnego uzytkownika (Pro, Basic i Pacjent), uzytkownik otrzyma wiadomos¢
e-mail z nowymi instrukcjami logowania do aplikacji mobilnej. Uzytkownik musi klikng¢ przycisk
Zapisz, aby te instrukcje zaczety obowigzywacd.

Wytacz aplikacje mobilng — klikniecie i potwierdzenie powoduje zamkniecie konta mobilnego
powigzanego z danym uzytkownikiem (Pro, Basic i Pacjent) i uniemozliwienie mu dalszego
korzystania z aplikacji mobilnej. Uzytkownik musi klikng¢ przycisk Zapisz, aby ta opcja zaczeta
obowigzywac.

Wyslij wiadomos¢ e-mail w celu zresetowania hasta (ECP) Jesli uzytkownik trzykrotnie
wprowadzi nieprawidtowe hasto zostanie zablokowany na swoim koncie. Aby aktywowac¢ konto i
zresetowac hasto, administrator danego uzytkownika musi odznaczy¢ pole Zablokowane na
stronie uzytkownika i klikng¢ przycisk Resetowanie hasta. Zob. rys. 13 ponizej.

Nowy kod aktywacyjny (pacjent) Jesli pacjent zapomni kod PIN logowania do aplikacji mobilnej
AOS Vision i/lub potrzebuje nowego kodu aktywacyjnego, bedzie musiat skontaktowac sie z
lekarzem POZ, u ktdrego jest zarejestrowany. Lekarz prowadzgcy (administrator, uzytkownik Pro
lub Basic) bedzie musiat otworzy¢ dokumentacje pacjenta i zazgdac zdjecia pacjenta. Nastepnie
pacjent otrzyma nowg wiadomos¢ e-mail i/lub SMS z kodem PIN i nowym kodem aktywacyjnym
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Rysunek 13. Dodaj nowych uzytkownikow.

5 Pierwsze kroki z AOS
5.1 Podstawy aplikacji

5.1.1 Rozpoczynanie sesji z pacjentem — istniejgcy pacjent

Aby rozpocza¢ sesje z istniejgcym pacjentem nalezy zalogowac sie do serwisu internetowego i
wybraé preferowanego pacjenta z bazy danych. Po kliknieciu strzatki znajdujacej sie po prawej
stronie pola ,,Wybierz pacjenta” uzytkownikowi zostanie wyswietlona rozwijana lista wszystkich
pacjentéw uzytkownika. Po kliknieciu na pacjenta uzytkownik zostanie przeniesiony na strone
podsumowania pacjenta. Uzytkownik moze réwniez wpisa¢ nazwisko pacjenta w pustym polu
pod napisem ,Wybierz pacjenta”, co spowoduje inteligentne przeszukanie bazy danych, zob. rys.
14 ponizej. Lista pacjentdw, ktdérg uzytkownik widzi w menu jest bezposrednio zwigzana z grupa,
w ktoérej sie znajduje (zob. kontrola administratora).
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A O S ; 3 MNotlficatlons  Select Patlent  About Help Admin  Log Out

Hello Dr AQS

Please select an existing patient or enter details
for a new patient to start an examination.

Select a patient

Test Patient DOB: @E8MM IDNG: BO6-0D000X0-120

Rysunek 14. \Wybieranie istniejagcego pacjenta.

5.1.2 Rozpoczynanie sesji z pacjentem — nowy pacjent

Aby rozpoczgé sesje z nowym pacjentem, zaloguj sie do serwisu internetowego i wybierz opcje
,dodaj pacjenta”, zob. rys. 15 ponizej. Wprowadz dane pacjenta w puste pola. Istnieje 6
wymaganych pdl: tytut, imie, nazwisko, data urodzenia, pte¢, e-mail, zob. rys. 15 ponizej. Jesli
nowy pacjent jest zalezny od istniejgcego pacjenta, a jego adres e-mail jest taki sam jak adres
istniejgcego pacjenta, uzytkownik bedzie musiat wprowadzié¢ unikalng nazwe uzytkownika, za
pomocg ktdrej bedzie mdgt go zidentyfikowad. ImieNazwiskoDUr to nasza propozycja nazwy
uzytkownika, np. JanKowalskiRRRRMMDD. Aby doda¢ unikalng nazwe uzytkownika kliknij tekst
alternatywnej nazwy uzytkownika, a pojawi sie dodatkowe pole tekstowe.
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ADVANCED
OPHTHALMIC MNotlficatlons  Select Patlent  About Help Admin  Log Out
SYSTEMS

Hello Dr AQS

Please select an existing patient or enter details
for a new patient to start an examination.

Select a patient

Add a patient

Rysunek 15. Wybieranie — dodawanie nowego pacjenta.

ADVANCED
/\ O S OPHTHALMIC Notiflcations  Select Patlent  About Help Admin  Log Out
SYSTEMS

Patient Record

Patlent IO 1606-000000-1120
Title EGGICEAER I Enter patient address line 1

First Name ast Pl [N G NIl Enter potient address line 2

Surname MEsNaTle U Erter patient Town or City
Cate of Birth 34 oV Enter patient county

Gender [olsWsi "l Eriter patient Country
NHS I Postcode / Zip code Enter patient Postcode or Zip code

MRN FPhone Number

Note Add a note about the potient

Email patient@aos-hub.com

Confirmn ermail patient@aos-hub.com Enter alternative usernarme
Saving a new emall address will create a new record. Once created it cannot be changed.

Cancel

Rysunek 16. Dodawanie danych nowego pacjenta.
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Po wypetnieniu wszystkich wymaganych pél nalezy klikng¢ przycisk ,,Zapisz”, a uzytkownik
zostanie przeniesiony na strone podsumowania pacjenta. Uzytkownicy sg teraz gotowi do
rozpoczecia sesji. Zob. rys. 17 ponizej.

ADVANCED
o /\ O S OPHTHALMIC Motlficatlons  Select Patlent  About Help Admin  Log Out

botiont b 1506.000000.1120 Patient Record Edlt Profile

Title Mrs Address line 1
First Name Test Address line 2
Surname Patlent Town / Clity
Date of Birth 01-01-1988 County
Gender Fermale Postcode / Zip

NHS ID Phone Number 447123456678

MRN Ermail patient@aos-hub.com

New Exam Add / View Irmages Video Call Regquest Patient Image

Examinatlon
History Wieww Cxarn “iew Report  Examn Date Ciniclan

By =] 26-09-3022 Or A0S

Rysunek 17. Strona podsumowania pacjenta.

5.1.3 Wybieranie zdje¢ uzytkownika do analizy

Zanim uzytkownik bedzie mégt rozpoczac badanie, musi wybrac zdjecia lub filmy do analizy. Na
stronie podsumowania pacjenta kliknij przycisk ,,Dodaj/wyswietl zdjecia”. Spowoduje to
przeniesienie uzytkownika do galerii multimediéw dla tego pacjenta. Zob. rys. 18 ponizej.
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Rysunek 18. Galeria multimediéw dla okreslonego pacjenta.

Strona dodawania/ogladania zdje¢ zawiera wszystkie media zwigzane z danym pacjentem. Kazde
zdjecie lub film zrobione przez aplikacje mobilng AOS Vision, zaréwno przez pacjenta, jak i
praktyka ratunkowego, zostanie przestane i zapisane w tym miejscu. Media z alternatywnego
zrédta mozna dodag, klikajac przycisk ,,+ Dodaj”. Spowoduje to otwarcie wyszukiwarki plikow, w
ktdérej mozna wybrac i dodac wybrany plik do tej strony.

Galerie multimedidw mozna sortowac¢ wedtug daty, nazwy i rozmiaru pliku za pomoca
rozwijanego menu.

Uwaga: Aby przenies¢ zdjecia z aplikacji mobilnej, zob. sekcja 14.

5.1.4 Edycja zdjecia
Wybra¢ zdjecie i klikng¢ przycisk , Edytuj/Przegladaj”, aby go edytowaé. Mozna uzy¢
nastepujacych narzedzi:

- Obréc¢ w lewo

- Obré¢ w prawo

- Przytnij zdjecie

- Zapisz zdjecie

- - Zaznacz jako OD/OS
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Uwaga: zapisanie edytowanego obrazu spowoduje utworzenie kopii, a oryginalny obraz nadal
bedzie zapisany. Uzyj przycisku Anuluj, aby usung¢ wszelkie zmiany przed zapisaniem.

®Image - 'Bulbar_Image4_2.0.bmp' [29-09-2022 11:38] Not Specified

Not Specified

1)

Rotate left Rotate right

Rysunek 19. Edycja zdjecia.

5.1.5 Edycja filmu

W przypadku analizy soczewek kontaktowych, uzytkownik moze chcie¢ zrobié nieruchome
zdjecia z filmu. Wybierz film do edycji i kliknij przycisk ,,Edytuj/ogladaj”. Nastepnie uzytkownik
moze skorzystac z nastepujgcych narzedzi, aby zrobi¢ zgdane nieruchome zdjecie:

- Odtwoérz/pauza.

- Zatrzymaj— powoduje przesuniecie pozycji odtwarzania na poczatek filmu.

- Zmiana predkosci odtwarzania na potowe predkosci, jedng czwartg predkosci, jedng
dziesigta predkosci.

- Przesuwanie klatka po klatce.

- Rejestrowanie nieruchomego zdjecia.

Uwaga: nieruchome zdjecie moze by¢ zrobione tylko wtedy, gdy film jest zatrzymany. Nowe
zdjecie zostanie zapisane w galerii multimedidw.
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Rysunek 20. Edytowanie filmu.

5.1.6 Usuwanie niechcianych zdje¢

Aby usung¢ multimedia z galerii, uzytkownik zaznacza zdjecia/filmy, ktére chce usuna¢, i klika
przycisk ,,Usui” na pasku galerii multimedidw. Pojawi sie okienko z prosbg o potwierdzenie,
kliknij ,Tak”, aby usung¢ zdjecie lub ,Nie”, aby powrdci¢ do galerii multimediéw. Po
wykasowaniu zdjecia, zostanie ono catkowicie usuniete z systemu AOS. Zob. rys. 21 ponizej.
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7] Delete

Delete Media ltem(s)

Rysunek 21. Usun zdjecie.

5.1.7 Jak rozpoczaé badanie

Aby rozpoczgé badanie wykonaj nastepujace czynnosci:

e Na stronie podsumowania pacjenta wybierz przycisk Nowe badanie.
o Woybierz przycisk ,,+”, aby otworzy¢ galerie multimediéw.
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Rysunek 22. Rozpoczecie nowego badania.

e Woybierz zdjecia do analizy, zaznaczajgc pola wyboru.
e Nacisnij przycisk ,,Uzyj wybranych nosnikéw”, aby rozpocza¢ badanie.

Uwaga: obecnie nie mozna importowac filméw do strony badania w celu ich analizy.

Na tym etapie uzytkownicy mogga réwniez dodawac nowe zdjecia z pamieci urzagdzenia. Aby to
zrobi¢ otworz biblioteke medidw na stronie badania, klikajac duzy przycisk ,+”. Nastepnie
wybierz ,,+ Dodaj” i postepuj zgodnie z instrukcjami, aby doda¢ zdjecie. Nastepnie mozna wybrac
zdjecia, ktére majg by¢ wykorzystane podczas badania, ale oryginat nie zostanie zapisany w
galerii multimediéw .
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Media Gallery (3 files) [2 selected]
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Rysunek 23. Wybieranie zdje¢ do analizy.

Wszystkie zdjecia wybrane z galerii multimedidow pojawig sie w lewej kolumnie ekranu analizy.
Kliknij zdjecie, ktére ma by¢ analizowane, a pojawi sie ono na ekranie gtéwnym, zob. rys. 24
ponizej.
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Rysunek 24. Nowe badanie. Zdjecie do analizy na gtéwnym ekranie.

5.1.8 Jak korzystac¢ z narzedzi do analizy

Po wybraniu trybu (gatka oczna, powieka lub barwienie) uzytkownik klika przycisk , Obszar”, a
nastepnie przycisk aktywacyjny, ktory pojawia sie ponizej (,, Wykryj barwienie” w trybie Barwienie;
»Wykryj zaczerwienienie powiek” w trybie Powieka; , Analizuj zaczerwienienie gatki ocznej” lub
»Mapa zaczerwienienia” w trybie Gatka oczna). Zdjecie na gtéwnym ekranie analizy zostato
uaktywnione i mozna rozpoczaé rysowanie, zob. rys. 25-26 ponizej.

Dostepne sg dwie opcje:

e Kliknij lewym przyciskiem myszy uzytkownika, aby dodac pierwszy punkt zakotwiczenia,
zwolnij i kontynuuj upuszczanie punktéw zakotwiczenia, klikajac za kazdym razem lewym
przyciskiem myszy. Kliknij lewym przyciskiem myszy punkt poczatkowy uzytkownika, aby
zakonczyc¢ obszar analizy.

e Ewentualnie, po opuszczeniu pierwszego punktu zakotwiczenia, uzytkownik moze
przytrzymac lewy przycisk myszy i przesdledzi¢ obszar zainteresowania, koriczac rysowanie
przez powrét do pierwszego punktu zakotwiczenia i zwolnienie lewego przycisku myszy.

e Punkt zakotwiczenia mozna réwniez przeciggnac wokodt obrazu, aby zwiekszyé doktadnosc.
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e Aby poprawi¢ btad lub zacza¢ od nowa nalezy klikngé w miejsce poza obszarem. Uzytkownik

zyska mozliwo$¢ ponownego rozpoczecia.

AOS Demo X B

C QO 8 .a0s-hub.com/external/realiser.aspx? 3 Y 80% ¥

151020211620 144 102021 1448

ADVANCED
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Rysunek 25. Rysowanie obszaru w funkcji gatki oczne;j.
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Rysunek 26. Obszar w funkcji gatki ocznej.

5.2 PANEL WYNIKOW

Wyniki analizy sg automatycznie wyswietlane w panelu ponizej gtdwnego ekranu analizy. Zob. rys. 26
powyzej.

5.3 Zapisywanie analizy uzytkownika

Po zakonczeniu analizy zdjecia, uzytkownik naciska przycisk ,Zapisz analize”, a przeanalizowane
zdjecie wraz z wynikami zostaje zapisane i dodane do raportu. Zdjecie to pojawi sie teraz w
panelu ,,Zapisane wyniki” po prawej stronie ekranu. Zob. rys. 27 ponizej.
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Rysunek 27. Zapisane wyniki.

5.4 Woysytanie zdjecia
Aby wystac zdjecia z panelu zapisanych wynikéw, wykonaj ponizsze kroki:

e Woybierz zdjecie z prawego panelu (w danym momencie mozna wybrac tylko jedno zdjecie).
e Pozostata czes¢ ekranu bedzie nieaktywna.

o Kliknij przycisk , Eksportuj zdjecie”.

e Zdjecie zostanie pobrane do urzgdzenia jako plik .jpeg.

e Woybierz nowe zdjecie do analizy z lewej kolumny obrazéw.
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Rysunek 28. Wyslij zdjecie.

6 Raportowanie

6.1 Jak dziata raportowanie

Raporty sg tworzone z kazdg sesjq analizy pacjenta i s3 dostepne na stronie podsumowania
pacjenta. Oprdcz wynikéw analizy raport zawiera wszelkie notatki wprowadzone w polach
,Komentarze” i ,Sciezka leczenia” oraz adnotacje wprowadzone do zdjecia.

Uwaga: w raporcie zostang uwzglednione tylko te analizy, ktére zostaty zapisane w kolumnie
zapisanych wynikow.

6.1.1 Tworzenie raportu z sesji

Po zakonczeniu sesji z pacjentem uzytkownik moze utworzyc¢ raport, wykonujgc ponizsze
czynnosci:

o Kliknij przycisk ,Utwdrz raport” u dotu ekranu.
o Wszystkie obrazy z zapisanej kolumny wynikdéw zostang wybrane automatycznie.
e Uzytkownik moze odznaczy¢ zdjecia, ktérych nie chce uwzgledniad.
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e  Po wybraniu odpowiednich obrazéw kliknij przycisk ,, Utwdrz raport”.
o  Woybierz ikone PDF, aby wyswietli¢ raport w nowej karcie przegladarki.
e Aby zapisac raport w pliku pacjenta, wybierz opcje ,,Zapisz i zakoncz”, aby zakonczy¢

badanie.

AOS Demo X +

O 8 ntt ).a0s-hub.com/ex
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Image Selector

Generate PDF Cancel

Rysunek 29. Tworzenie raportu.
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AOS Demo X Report - 1192B0OA9EC43BF7631DB! X +

QO 8 https://demo.aos-hub.com/external/Xenplate.ashx?e

1 of1 - 4 90%

Patient Report

First Name: Surname: Date of Birth:
Diddly Pop 01-Jan-2001

Patient ID: NHS Number: Examined By:
1615-019988-1204 gtest kool

Notes / Pathway:

ion Date: ination Type: 0OD/OS: ination Date: ination Type: 0OD/OS:
22-Oct-2021 Bulbar Redness 22-Oct-2021 Lid Redness

Area 1 Area 2 Area 3 Area d Area 5
Redness  Vessels Redness Redness Redness Redness Redness

2.6 26% 1.6 25 26 17 25

Rysunek 30. Wyswietlanie pliku PDF w nowej przegladarce.

6.1.2 Przegladanie poprzednich raportow

Analiza z ostatniej sesji razem ze wszystkimi poprzednimi sesjami jest przechowywana w
kolumnie ,,Przegladaj badanie” ekranu rejestru pacjenta. Raporty moga by¢ otwierane
bezposrednio w nowej zaktadce z kolumny "Przejrzyj raport" , zob. rys. 31 ponizej.
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o /\ O S EILFJ-D-FI' trl::m. Notlflcatlons  Select Patlent About Help Admin  Log Out

botiont b 1506.000000.1120 Patient Record Edlt Profile

Title Mrs Address line 1
First Name Test Address line 2
Surname Patlent Town / Clity
Date of Birth 01-01-1988 County
Gender Fermale Postcode / Zip

NHS ID Phone Number 447123456678

MRN Ermail patient@aos-hub.com

New Exam Add / View Irmages Video Call Reguest Patient Image

Examinatlon
History Wieww Cxarn “iew Report  Examn Date Ciniclan

By =] 26-09-3022 Or A0S

Rysunek 31. Przegladaj badania w oknie Historia badan.

6.1.3 Wyglad raportu

Po wybraniu przez uzytkownika przycisku ,,Utwérz raport”, oprogramowanie AOS V3 automatycznie
wygeneruje raport z wykorzystaniem ponizszych pdl. Zob. rys. 32 ponizej.

e Dane pacjenta

e Sciezka leczenia
o Komentarze

e Zapisane zdjecia

Jesli zostanie zaktualizowany na stronie administratora globalnego, wszystkie raporty w ramach tej
grupy Klientéw bedg rowniez zawierac:

e Logo uzytkownika

e Nazwe firmy

e Adres mailowy firmy

e Numer kontaktowy firmy
e Adres firmy
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Patient report
First name: Last name: Date of birth:
Ben Kool 14 Mar, 1979
Patient ID: HNS Number: Examined by:
123456789 123456789 Dr. Smith
Notes / Pathway:
Notes captures here for ALL images, Not individual examinations.
Amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua
lorem ipsum dolor sits.
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua lorem
ipsum dolor sit amet cipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua.
Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Examination date:  Examination type: 0D /0s: Examination date:  Examination type: 0D/0S
12 Aug, 2020 Lid Redness R Eye 12 Aug, 2020 Bulbar redness R Eye

Area 1 Area 2 Area 3 Aread Area § Area 1 Area2
Redness Redness Redness Redness Redness Redness Vessels Redness Vessels
18 17 15 25 25 05 1.8 05 1.8

Rysunek 32. Przykfad raportu o pacjencie.

6.2 Zapisywanie badania nowego pacjenta
Aby zapisa¢ badanie, uzytkownik klika przycisk ,Zapisz/Zakoncz” w prawym dolnym rogu ekranu.
Aby zapisaé badanie, uzytkownik musi koniecznie klikng¢ przycisk ,,Zapisz/Zakoncz”, w przeciwnym
razie dane nie zostang zapisane. Po kliknieciu przycisku badanie zostanie zapisane, a uzytkownik
powrdci do zaktadki podsumowania pacjenta. Zob. rys. 33 ponizej.
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AOS Demo X Report - 1192BOASEC43BF7631DB! X +
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Generate Report = Save / Finish

Rysunek 33. Zapisz/Zakoricz, aby powrdci¢ do zaktadki Podsumowanie pacjenta.
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7 Korzystanie z funkcji aplikacji AOS Anterior

7.1 Korzystanie z narzedzia zaczerwienienia gatki ocznej

Narzedzie zaczerwienienie gatki ocznej prezentuje wyniki przedstawiajace catkowite
zaczerwienienie spojoéwki w skali 0-4 oraz pokrycie naczyniami dla wybranego obszaru. Wyniki sg
wyswietlane w panelu na dole ekranu.

W trybie zaczerwienienia gatki ocznej znajduja sie dwie funkcje: obszar i poréwnanie.

7.1.1 Korzystanie z trybu Obszar

Aby uzy¢ trybu Obszar nalezy wybraé zdjecie do analizy (zob. sekcja 5.1.8), klikng¢ na
zaczerwienienie gatki ocznej, a nastepnie wybrac opcje ,Analizuj zaczerwienienie gatki ocznej”.
Umies¢ kursor na zdjeciu w oknie analizy i kliknij lewym przyciskiem myszy, aby narysowac obszar
zainteresowania. Wyniki sg wyswietlane w panelu wynikdw w dolnej czesci ekranu, zob. rys. 34
ponizej. Uzytkownik moze narysowac nowy obszar zainteresowania, klikajgc poza narysowanym
obszarem lub resetujgc zdjecie.

AOS Demo X -+
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o /\ O S OPHTHALMIC Current Patient : Diddly Pop D.OB.:01-Jan-2001 D : 1615-019988-1204
SYSTEMS

Examination

Examination Date m Clinician gtest kool

images
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_ W i Us stanng  Contoct
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Redness Vessels

26 26%

Rysunek 34. Funkcja trybu Zaczerwienienie gatki ocznej: Obszar. Przycisk Resetuj w prawym dolnym rogu umozliwia
narysowanie nowego obszaru.
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7.1.2 Korzystanie z mapy zaczerwienienia

Narysowany obszar mozna takze wyswietli¢ za pomoca kolorowej mapy ciepta. Wystarczy
aktywowac opcje ,,Mapa zaczerwienienia”, klikajgc przycisk ,,Mapa zaczerwienienia”, a na
narysowanym obszarze zostanie wyswietlona mapa ciepta, ktdérej wykres klasyfikacji pojawi sie w
panelu wynikéw u dotu ekranu. Zob. rys. 35 ponize;j.

AOS Demo Report - 1192BOA9EC43BF7631DB! X +
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Treatment
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Rysunek 35. Funkcja trybu zaczerwienienie gatki ocznej: mapa zaczerwienienia.

7.2 Narzedzie do poréwnywania obszaru

Narzedzie poréwnywania umozliwia umieszczenie na zdjeciu dwdéch identycznych okregéw.
Mozna je przesuwac niezaleznie od siebie, ale oba mogg zmieniaé rozmiar i ksztatt razem. Aktywuj
przycisk Porownanie i kliknij obszar obrazu, aby wprowadzi¢ dwa okregi. Przesun kazdy z okregéw
za pomoca kursora recznego, aby zmienic¢ ksztatt lub rozmiar obu jednoczesnie. Wyniki s3
wyswietlane w panelu u dotu ekranu. Zob. rys. 36-37 ponizej. Oprogramowanie moze wyswietli¢
porownanie w postaci wartosSci zaczerwienienia lub mapy kolorow.
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AOS Demo X Report - 1192BOASEC43BF7631DB! X +
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Rysunek 36. Narzedzie do poréwnywania obszaru.
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AOS Demo X Report - 1192BOASEC43BF7631DB! X
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Rysunek 37. Narzedzie do poréwnywania obszaru.

7.3 Narzedzie do rysowania

Aby zaznaczy¢ obszar mozna po prostu narysowac linie na przechwyconym obrazie. Wiecej
informacji na ten temat znajduje sie w sekcji 5.4. Aby uzy¢ funkcji rysowania wybierz jg z sekcji
narzedzi i kliknij lewym przyciskiem myszy, aby narysowac interesujacy Cie obszar. Nastepnie
kliknij lewym przyciskiem myszy, aby upusci¢ punkty zakotwiczenia i narysowac¢ zgdany ksztatt.
Zob. rysunek 38 ponizej.
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AOS Demo X Report - 1192BOASEC43BF7631DB! X +
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Rysunek 38. Narzedzie do rysowania.

7.4 Zaczerwienienie powieki

Narzedzie zaczerwienienia powieki stuzy do wykrywania powiekszonego przekrwienia spojowek,
takze przy uzyciu skali 0-4. Wyniki prezentowane sg w standardowej siatce 5 sektoréw. Tryb
zaczerwienienie powieki jest aktywowany za pomoca przycisku ,, Wykryj zaczerwienienie powieki”.

7.4.1 Wykrywanie powiekszonego zaczerwienienia spojowek

Narysuj obszar do analizy za pomocga narzedzia Obszar (zob. sekcja 5.1.8). Wyniki sg wyswietlane
na obrazie w pieciosektorowej siatce oraz w panelu wynikéw w dolnej czesci ekranu. Aby uzy¢
trybu powieki nalezy wybrac¢ zdjecie do analizy (zob. sekcja 5.1.8), klikng¢ ikone ,,powieka” po
prawej stronie ekranu, a nastepnie wybra¢ opcje ,, Wykryj zaczerwienienie powieki”. Umiesé
kursor na zdjeciu w ekranie analizy, a nastepnie kliknij lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj lub
kliknij lewym przyciskiem myszy i upus$¢ punkty zakotwiczenia, aby narysowaé obszar
zainteresowania. Wyniki sg wyswietlane w panelu wynikéw w dolnej czesci ekranu. Zob. rys. 39
ponizej.
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Rysunek 39. Wykrywanie zaczerwienienia powieki.

7.5 Narzedzie do barwienia

7.5.1 Zaznaczone punkty w obszarze okreslonym przez uzytkownika

Uzyj narzedzia do rysowania obszaru, aby narysowac obszar (zob. sekcja 5.1.6). Na obrazie
punkciki zostang wyrdznione na czerwono. Wyniki sg wyswietlane w Panelu wynikéw w dolnej
czesci ekranu. Aby skorzysta¢ z oznaczenia punktowego nalezy klikng¢ funkcje ,Barwienie”
znajdujacg sie po prawej stronie ekranu analizy. Uzytkownik bedzie musiat wybraé przycisk
»Wykryj barwienie”, a nastepnie narysowac obszar zainteresowania na obrazie na ekranie analizy.
Gdy uzytkownik zamknie obszar, oprogramowanie AOS wyswietli obiektywne dane wyjsciowe w
zaktadce Wyniki. Zob. rys. 40 ponize;j.
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Rysunek 40. Oznaczenie punktowe z obszarem.

7.5.2 Korzystanie z siatki rogowki

Aby uzy¢ punktéw siatki rogowki nalezy klikngé funkcje ,,Barwienie” po prawej stronie ekranu
analizy, a nastepnie wybrac opcje ,,Siatka rogéwki”. Nastepnie kliknij na zdjecie barwienia — siatka
rogéwki zostanie umieszczona na zdjeciu. Aby umiesci¢ siatke na zdjeciu, przeciggnij kursor
strzatki, gdy znajduje sie on w srodkowym sektorze siatki. Aby zmieni¢ rozmiar i ksztatt nalezy
»chwycic¢” jedno z kétek na brzegu siatki. Wyniki zostang wyswietlone w zaktadce Wyniki. Zob. rys.
41 ponizej.
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Rysunek 41. Oznaczenie punktowe siatkg rogéwki.

7.6  Grubos¢

System AOS moze pomadc w wizualizacji gtebokosci fluoresceiny w oku poprzez utworzenie mapy
ciepta. Zimne kolory (niebieski) odnoszg sie do cienkich poziomdw fluoresceiny; natomiast ciepte
kolory (czerwony) oznaczajg grubsze poziomy fluoresceiny. Aby skorzysta¢ z funkcji grubosci
fluoresceiny, nalezy klikng¢ funkcje ,Barwienie” po prawej stronie ekranu analizy i wybraé opcje
,grubos¢”.

7.7 Poziom grubosci fluoresceiny w wymiarze 2D

Aby powigza¢ kolory mapy ciepta z gruboscia fluoresceiny, nalezy klikng¢ przycisk ,,2D”. Funkcja
ta spowoduje zastosowanie reprezentacji 2D gtebokosci barwienia do catego zdjecia. Zob. rys. 42
ponizej.
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Rysunek 42. Poziom grubosci fluoresceiny w wymiarze 2D.

Uzytkownik moze réwniez narysowac obszar zainteresowania i wygenerowa¢ mape ciepta tylko
na wybranym obszarze; wybierz opcje ,,Obszar 2D”, narysuj obszar na mapie ciepta, a po
zamknieciu obszaru mapa ciepta zostanie zastosowana tylko do narysowanego obszaru. Zob. rys.

43 ponizej.
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Rysunek 43. Poziom grubosci fluoresceiny w wymiarze 2D (obszar).

7.8 Poziom grubosci fluoresceiny w wymiarze 3D

Klikajac przycisk ,3D”, mozna réwniez odtworzy¢ tréjwymiarowy widok grubosci fluoresceiny i
mapy ciepta, gdzie kolor czerwony oznacza wyzsze poziomy fluoresceiny. Funkcja ta spowoduje
zastosowanie tréjwymiarowej reprezentacji gtebi barwienia do catego zdjecia. Zob. rys. 44
ponizej.
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Rysunek 44. Poziom grubosci fluoresceiny w wymiarze 3D.

Podobnie uzytkownik moze narysowac obszar zainteresowania i wygenerowa¢ model 3D tylko
na wybranym obszarze, aktywujgc przycisk ,,Obszar 3D”, narysowac obszar na mapie ciepta, a po
zamknieciu obszaru mapa ciepta zostanie zastosowana tylko do narysowanego obszaru. Zob. rys.
45 ponizej. Aby narysowac obszar zainteresowania, kliknij przycisk Obszar 3D, a nastepnie kliknij
lewym przyciskiem myszy na zdjeciu, aby zaznaczy¢ obszar zainteresowania.
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Rysunek 45. Poziom grubosci fluoresceiny w wymiarze 3D (obszar).

7.9 Narzedzie do analizy soczewek kontaktowych
Narzedzie do analizy soczewek kontaktowych umozliwia lekarzowi praktykowi ocene centralizacji
soczewki i doktadny pomiar kata soczewki torycznej w stosunku do zalecanego kata.

Aby ustawi¢ obwdd soczewki wykonaj nastepujgce czynnosci:

e Woybierz zdjecie i kliknij zaktadke soczewki kontaktowe.
e  Kliknij przycisk ,Zidentyfikuj obwdd soczewki” i kliknij na zdjecie, aby uaktywnié¢ obwad.
e Pojawi sie zielony okrag z oznaczeniami 0, 90, 180, 270 stopni.
e Kwadratowe oznaczenia mozna wykorzysta¢ do zmiany rozmiaru obwodu na wiasciwy.
o Uzyj oznaczen do przeciaggania i zmiany rozmiaru obwodu.
e Tréjkatne oznaczenia mozna wykorzysta¢ do obrdcenia zdjecia, aby 0 stopni znalazto sie we
wtasciwym miejscu.
o Uzyj oznaczen do przeciggania w pionie, aby obrdcié¢ obwdd.
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Rysunek 46. Analiza soczewek kontaktowych — zidentyfikuj obwdd soczewek.
Gdy obwdd znajdzie sie we wtasciwym potozeniu znajdz kat toryczny, wykonujgc ponizsze czynnosci:

o Woybierz przycisk ,,Zablokuj”, aby utrzymaé obwdd w miejscu.

e  Kliknij przycisk ,,Rysik / znacznik” — kursor zmieni sie w ikone krzyzyka.

e Uzywajac krzyzyka, wybierz znacznik toryczny na soczewce.

e  Kat toryczny jest mierzony i wyswietlany obok czerwonego znacznika oraz ponizej zdjecia.

e Mozna ponownie umiescié rysik/znacznik, a kat toryczny zostanie ponownie automatycznie
obliczony.

e Aby przesung¢, zmieni¢ rozmiar lub obréci¢ obwdd soczewki uzytkownik musi odblokowac
pozycje, usuwajac zaznaczenie przycisku ,,Zablokuj” i ponownie wykonad ten proces.
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Rysunek 47. Analiza soczewek kontaktowych — pomiar kata torycznego.
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8 Dodatkowe narzedzia

8.1 Adnotacje
Funkcja Adnotacje dziata we wszystkich trybach i na nieanalizowanych zdjeciach. Gdy funkcja Adnotacje
jest aktywna, uzytkownik klika lewym przyciskiem myszy obszar zdjecia, do ktérego chce doda¢ notatke.
Spowoduje to otwarcie pola tekstowego, w ktérym uzytkownik moze wpisac tekst. Po zakoriczeniu
wpisywania adnotacji nacisnij Enter. Adnotacje mozna przesuwa¢ po zdjeciu, klikajac tekst lewym
przyciskiem myszy i przeciggajac go. Uzytkownik moze dodaé wiele adnotacji do tego samego zdjecia.

8.2 Rysowanie
Funkcja rysowania umozliwia uzytkownikowi wybranie obszaru odniesienia i udokumentowanie go. Aby
uzy¢ narzedzia do rysowania nalezy klikng¢ przycisk rysowania, aby stat sie aktywny, przesungc kursor na
gtéwne zdjecie na ekranie analizy i klikngé lewym przyciskiem myszy, aby rozpocza¢ rysowanie.
Kontynuuj przesuwanie kursora i kliknij lewym przyciskiem myszy, aby zaznaczy¢ obszar
zainteresowania. Kliknij oryginalny punkt zakotwiczenia, aby zamkng¢ rysunek.

8.3  Powiekszenie
Kliknij przycisk Powiekszenie, aby uzyskac¢ lepszg wizualizacje naczyn krwionos$nych i catkowite
powiekszenie obrazu. Funkcja powiekszenia uwydatni wiecej szczegdtow w analizie zdjecia. Aby uzy¢
funkcji powiekszenia, kliknij przycisk Powiekszenie, co spowoduje uaktywnienie filtra i zastosowanie go
do catego zdjecia. Aby dezaktywowac filtr, wystarczy ponownie klikng¢ przycisk powiekszenia.

8.4 Bez czerwonego koloru
Kliknij przycisk Bez czerwonego koloru, aby zwizualizowa¢ zdjecie bez czerwieni. Funkcja bezczerwienna
zastosuje filtr bezczerwienny do catego zdjecia na ekranie analizy. Aby uzy¢ funkcji Bez czerwonego
koloru nalezy klikng¢ przycisk Bez czerwonego koloru, co spowoduje aktywacje filtra bez czerwieni. Aby
wytaczyc filtr, wystarczy ponownie klikng¢ przycisk Bez czerwonego koloru.

8.5  Filtr do rozdzielania barw
Filtr AOS do rozdzielania barw umozliwia wzmocnienie fluoresceiny w przednim odcinku oka. Filtr ,,do
rozdzielania barw” uwydatnia wiecej szczegdtéw w analizie zdjecia przy uzyciu NaFl. Aby uzyc filtra
,rozdzielania barw”, nalezy klikng¢ przycisk , do rozdzielania barw”, co spowoduje jego aktywacje. Aby
dezaktywowac filtr wystarczy ponownie klikngé przycisk do rozdzielania barw.

8.6  Przyblizanie
Aby powiekszy¢ zdjecie kliknij ikone lupy w lewym dolnym rogu obrazu, a nastepnie uzyj podktadki lub
rolki myszy do powiekszania i pomniejszania zdjecia. Samo zdjecie mozna przesuwad, przytrzymujac
wecisniety lewy przycisk myszy. Aby zablokowa¢ obraz kliknij ponownie ikone lupy, aby wytgczy¢
powiekszanie.

8.7 Linijka
Narzedzie Linijka stuzy do obliczania odlegtosci i powierzchni i jest dostepne w kazdym trybie. Wybierz
narzedzie Linijka, kliknij lewym przyciskiem myszy, aby upusci¢ punkt zakotwiczenia i przeciggnij linijke po
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zdjeciu, co pozwoli uzytkownikowi na reczne wprowadzenie znanej odlegtosci, np. srednicy soczewki
kontaktowej. Uzytkownik moze dostosowac dtugosc¢ linijki, klikajac dwukrotnie w numerycznym polu
linijki i wprowadzajgc inng wartos¢. Warto$é ta jest uzywana jako pomiar bazowy. Pomiary mogg by¢
wykonywane w cm, mm , um nm wybierajgc miare i korzystajgc z rozwijanej listy.. Po umieszczeniu linijki
na obrazie uzytkownik moze klikng¢ lewym przyciskiem myszy, aby zastosowa¢ inny pomiar odlegtosci lub
powierzchni. Zob. rysunki 48-49 ponizej.

8.8 Pomiar segmentu

e Dokonaj pomiaru zewnetrznego przez oko, np. przez soczewke kontaktowa.

o Kliknij na linijke, aby uaktywni¢ narzedzie.

e  Kliknij zdjecie lewym przyciskiem myszy i przeciggnij je.

e  Kliknij na cyfre umieszczong nad linig i wprowadz wartos$¢ pomiaru zewnetrznego uzytkownika.

e Uzytkownik zobaczy, ze linijka ma teraz przypisang wartos¢. Przesun gtéwng linijke na obszar
mierzony zewnetrznie i dostosuj jej dtugos¢ do swoich potrzeb.

e Uzytkownik moze teraz uzy¢ dodatkowej linijki do zmierzenia innych obszaréw zdjecia.

e Aby dodac kolejne linijki, kliknij lewym przyciskiem myszy na zdjeciu i wybierz rodzaj pomiaru,
ktory chcesz dodad.

AOS Demo X Report - 1192B0A9ECA43BF7631DB! X +

QO 8 https://demo.aos-hub.com/externalfrealiser.aspx?i=1f17f1b 9-4az 80% T¥

151020211620 14-10-2021 14:51 14102021 1448 |

ADVANCED
e /\ O S OPHTHALMIC Current Patient : Diddly Pop D.OB.:01-Jan-2001 D : 1615-019988-1204
SYSTEMS

Examination

Examination Date 22-10-2021 _ Clinician  gtest kool

Images

Kod dokumentu: AOS IFU / Wersja: 3.1.6 / Data wydania: 03/10/2023 Strona 52 /72




AOS V3 - Przewodnik uzytkownika

Rysunek 48. Funkcja linijki — linia
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Would you like to draw a new area or new line?

Rysunek 49. Funkcja linijki — linia

8.9 Pomiar obszaru
e Dokonaj pomiaru zewnetrznego przez oko, np. przez soczewke kontaktowa.
e Kliknij na linijke, aby uaktywni¢ narzedzie.
e Kliknij zdjecie lewym przyciskiem myszy i przeciggnij je.
o  Kliknij na cyfre umieszczong nad linig i wprowadz wartos¢ pomiaru zewnetrznego uzytkownika.
e Narysuj obszar, ktory uzytkownik chce obliczy¢, a po zakoriczeniu zostanie wyswietlony pomiar.

Kod dokumentu: AOS IFU / Wersja: 3.1.6 / Data wydania: 03/10/2023 Strona 53 /72




AOS V3 - Przewodnik uzytkownika

AOS Demo X Report - 1192BOASEC43BF7631DB! X

& C QO 8 https://demo.aos-hub.com/external/realiser.aspx? 4a: 80% ¥

IR 5020211520 ia-ozoei 451 | 14102021 1448 |

ADVANCED
/\ O S OPHTHALMIC Current Patient : Diddly Pop D.O.B.: 01-Jan-2001 D : 1615-019988-1204
SYSTEMS

Examination

Examination Date m Clinician  gtest kool

Images

Rysunek 50. Funkcja linijki — obszar

9 Telemedycyna

Jak rozpocza¢ rozmowe video z pacjentem?

Po wybraniu pacjenta uzytkownik zostanie przeniesiony na strone podsumowania pacjenta. Jesli
uzytkownik wybierze przycisk ,Rozmowa video” zostanie zapytany, czy chce otworzy¢ sesje z wybranym
pacjentem, zob. rys. 51-52 ponizej. Po kliknieciu przycisku ,,0K” do pacjenta zostanie wystana
wiadomo$¢ e-mail i/lub SMS zawierajaca link umozliwiajacy rozpoczecie sesji video za posrednictwem
przegladarki internetowej, zob. rys. 53 ponizej.
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Video Session

CDioen a 'oeo szssion with

sl Halanl

Rysunek 51. Wybieranie przycisku video rozmowy.

Video call invitation from your eye care provider

(Tt there ars problzms with sow ths mess=ge is deplayee, chok herc £ wiew in 3 web browser.

ADVANCED
OPHTHALMIC
SYSTEMS

Live video call request from your eye care provider
Dear Test Patient,

Your ramole videa appaintmant is ready 1o start. Please press the lallowing
buttan and your session will start immadiately.

START VIDEO CALL

ADS Support ADS-HUB websita  Privaoy

Rysunek 52. Email/wiadomo$¢ otrzymana przez pacjenta.

W tym momencie uzytkownik zostanie przeniesiony na ekran video na zywo, ktéry otworzy sie w nowym

oknie, zob. rys. 53 ponizej. Podczas rozmowy video uzytkownik moze dodac¢ do rozmowy innych

Kod dokumentu: AOS IFU / Wersja: 3.1.6 / Data wydania: 03/10/2023 Strona 55/ 72




AOS V3 - Przewodnik uzytkownika

uzytkownikéw ze swojej grupy, wybierajac ich z rozwijanej listy ,,zarejestrowani uzytkownicy”, zob. rys.

54 ponizej.

Uzytkownicy sg w stanie wykonaé podstawowe funkcje potgczen wideo:

Dzielenie ekranu
. Rozmycie tfa
Zastosuj obraz w tle

ADVANCED
OPHTHALMIC
SYSTEMS

Are you ready to join?

o 4

Turn on Mute  Ei
= Camera
| FaceTime Camera

& Microphone

[ Default - Internal Microphone (Built-in

i Speakers

[ pefault - 1nter

e 2013-22 (v2.30-betat)

Rysunek 53. Dla dostawcy/uzytkownika zostanie otwarta inna przegladarka.

Irvites

Scheduled Start: 11:43, 29 September 2022
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ADVANCED
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SYSTEMS Scheduled Start: 11:43, 29 September 2022
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Rysunek 54. Sesja telemedyczna.
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10 Jak poprosic¢ pacjenta o zdalne zdjecie

Po wybraniu pacjenta uzytkownik zostanie przeniesiony na strone podsumowania pacjenta. Jesli
uzytkownik wybierze przycisk ,Popros o zdjecie pacjenta”, do pacjenta zostanie wystana wiadomos¢ e-
mail i/lub SMS zawierajaca link, ktéry pozwoli pobrac i otworzy¢ aplikacje dla pacjentéw, zob. rys. 55-56
ponizej. Wszystkie zdjecia wykonane i przestane przez pacjenta zostang przestane do bazy danych zdjec
pacjenta w jego pliku.

Patient Image Request

NOS i
SYSTEMS
Dear Test Patenl,

ol s G prosker R feaaestsd Aty sond IMAges of your pycds)
uzing e ADS Vision 3pp .

Hyias hawet doownicaiest e AR ek, prase e the Instrctoee beks
‘o s Soegatian your BIK, this can be faurd at the bettom of this emal

STEF 1 Dimnihond e ALE Vizion spp iom
AFPLE STORE GDOGLE FLAY
$THP £ - Activation

The acAusmen covie wil oty be necda Tar you 5 Set i 1he 290 o the Trst
1wt profect vour data

1 Cpen T ADE VIsIn apn

2 Priess e "Acthale bution

S Do Ul ubvan vode s e
ACTIATION CI0E

R _RTE4A 4100

Rysunek 55. Email/wiadomo$¢ zawierajgca link do aplikacji dla pacjentéw.

@)

Hello Clark Kent

Click the in-app camera
icon to start taking
images.

START TAKING IMAGES

Rysunek 56. Aplikacja dla pacjentow.
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11 Aplikacja mobilna dla uzytkownikéw Professional i Basic

System AQOS V3 udostepnia uzytkownikom (Professional i Basic) aplikacje mobilng (AOS Vision) na
urzadzenia z systemem android i iPhone. Aplikacja ta ma na celu umozliwienie uzytkownikom
wykonywania zdjec¢ pacjenta i udostepniania ich oprogramowaniu AOS V3. Po skonfigurowaniu
uzytkownika w systemie AOS V3, moze on otrzymad wiadomos¢ e-mail zawierajgcg wszystkie szczegéty
dotyczace jego aplikacji mobilnej, dane logowania i kody aktywacyjne. Dostep do aplikacji mobilnej
odbywa sie za pomocg kontroli administratora w oprogramowaniu V3.

11.1 Pobieranie aplikacji i logowanie sie jako uzytkownik Pro lub Basic
Aby sie zalogowac uzytkownik musi przejsé przez prosty proces pobrania i zalogowania sie do aplikacji.
Aplikacja mobilna automatycznie rozpozna uzytkownika na podstawie jego uprawnien. Proces
pobierania aplikacji mobilnej jest nastepujacy, zob. rys. 58-62 ponizej:

e Otwoédrz wiadomosé e-mail dostarczong uzytkownikowi z systemu AQOS.

e W wiadomosci e-mail znajduje sie 10-cyfrowy kod aktywacyjny — zapisz lub skopiuj do schowka .

e Kliknij link do sklepu z systemem android lub apple store, w zaleznosci od urzgdzenia, ktérego
uzywasz.

e Pobierz aplikacje ze sklepu.

e Otwodrz aplikacje mobilng i kliknij przycisk aktywacji w dolnej czesci ekranu.

o Wprowadz 10-cyfrowy kod aktywacyjny.

e Pozwdl systemowi na aktywacje konta i podtgczenie uzytkownika do odpowiedniego konta
internetowego.

o Uzytkownik jest teraz zalogowany jako uzytkownik Pro lub Basic w aplikacji.
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Welcome to AOS Interna

No Reply
To ECP

f there are problems with how this message is displayed, click here ta view it in a web browser.

STEP 1 - Download the AOS Vision app from
APPLE STORE GOOGLE PLAY

STEP 2 - Activation

The activation code will only be needed for you 1o set up the app for the first
time 1o protect your data

1. Open the AOS Vision app
2. Press the “Activate’ button
3. Enter the activation code as below
ACTIVATION CODE
608-5751-198

NB: This is a one time acfivation code and will expire after 30 days.

STEP 3 - Logging in
Every fime you log in to the AOS Vision app, enter the below PIN

YOUR PIN
6841

*You will have the option to change your PIN within the app,

For more help please email support@aos-hub.com

Rysunek 58. Email aplikacji mobilnej AOS Vision.
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TE7 wrll A0 (- 11:59 wrll A0 (-

£ Search L.
. Welcome to AOS Vision
AQOS Vision
—— Sparca Ll
ANOS .
Capture images of the eye and
oy s} transfer them to the AOS software.

Enter Activation code

TestFlight version 42408 is installed.

o _ 'i
e . 000

What's New Wersion History
Version 32,3 A O S
A security update, minor bug fives

Preview

Activate

230-belat

Enter PIN

Rysunek 59-62. Pobieranie i logowanie jako uzytkownik Pro/Basic.
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11.2 Potwierdzenie tozsamosci pacjenta
Po zalogowaniu sie do aplikacji mobilnej uzytkownik ma dostep do bazy danych pacjentéw, korzystajac z
rozwijanego menu na srodku ekranu. Uzytkownicy mogg klikng¢ rozwijane menu, aby wyswietlié liste
pacjentéw lub wpisaé tekst w celu wyszukania. Po wybraniu pacjenta uzytkownik jest proszony o
potwierdzenie danych pacjenta przed wykonaniem zdjec. Zob. rys. 63-64 ponizej.

Please select the patient
you wish to capture images
or video for:

b

ane

Test Patient DOB: 19880101 IDMo: 1806-0...
Clear search

<

Please confirm you are
capturing images or video
for the following patient:

FIRST MNAME

Patient
DOE

01-1988
EmMaIL

Totelyy]

CONFIRM

Rysunek 63-64. Wybieranie i potwierdzanie tozsamosci pacjenta.
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12 Nagranie filmu i zrobienie zdjecia

Po wybraniu i potwierdzeniu pacjenta uzytkownik ma mozliwos¢ zrobienia zdjecia lub nagrania filmu oka
pacjenta za pomocg aparatu w swoim urzgdzeniu. Uzytkownik moze wykona¢ zdjecie/film za pomoca
kamery w aplikacji i trzymajac telefon w reku lub podtaczajgc urzadzenie mobilne do lampy szczelinowej.
Aby wykonac zdjecie/film, nalezy wykonac nastepujgce czynnosci, zob. rys. 65-66 ponizej.

e Wybierz pacjenta.

e Potwierdz dane pacjenta.

o  Woybierz kamere w aplikacji lub lampe szczelinowg (w przypadku korzystania z funkcji lampy
szczelinowej podtgcz urzadzenie mobilne do lampy szczelinowej).

e Nacisnij przycisk +.

e  Woybierz aparat lub film.

e Aby uzyskac najlepsze zdjecie, uzyj wbudowanych elementdw sterujgcych aparatu —
automatyczne ustawianie ostrosci, lampa btyskowa, jasnosé.

e Zréb zdjecie przy uzyciu wbudowanych elementéw sterujgcych urzadzenia.

e Przejrzyj i wybierz opcje ,Uzyj zdjecia” lub ,Uzyj filmu”.

Zdjecia i filmy mozna roéwniez przesytac z istniejgcej biblioteki zdjeé/ filmdéw. Uwaga: w celu uzyskania
najlepszych rezultatéw zaleca sie, aby wszystkie zdjecia/filmy byty robione za posrednictwem aplikacji.
Aby uzyska¢ wskazdéwki, jak zrobi¢ najlepsze zdjecia/filmy, przejdz do strony "Wskazéwki" za pomocga
menu hamburgera Aby uzy( istniejgcych obrazéw, nacisnij przycisk +, a nastepnie wybierz opcje
,Biblioteka zdje¢” lub ,Biblioteka filméw”.

Zdjecia i filmy mozna przegladac i edytowac w aplikacji przed przeniesieniem ich do pliku pacjenta w
systemie AOS.
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< Test Patien
How would you like to
capture your images or
video?

Add media
Camera
Photo Library

Video

Cancel

Rysunek 65-66. Robienie zdjecia.

12.1 Korzystanie z adaptera do lampy szczelinowej

Jesli uzytkownik podtacza urzadzenie przenosne do lampy szczelinowej za pomocg adaptera musi

upewnicé sie, ze adapter i urzgdzenie przenosne sg ustawione w jednej linii z okularem, a oko pacjenta

jest dobrze wyostrzone. W przypadku korzystania z adaptera, uzytkownik powinien uzywaé ekranu

urzadzenia mobilnego do sterowania lampa szczelinowa i ustawiania ostrosci. Zaden adapter nie jest taki

sam i moze by¢ potrzebny dodatkowy czas na dopasowanie systemu, aby zapewnic¢ wysoka jakos¢

obrazowania.

12.2 Edycja zdjecia w aplikacji

Uzytkownik moze edytowac zdjecie w aplikacji przed przeniesieniem go do pliku pacjenta. Aby edytowac

zdjecie wykonaj nastepujgce czynnosci:

- Wybierz miniaturke zdjecia.

- Nacisnij ikone edycji znajdujaca sie w lewym dolnym rogu pod zdjeciem.

- Aby wykadrowa¢ zdjecie:
o Wybierz ikone kadrowania,
o Wykadruj wybrang czes¢,
o Wybierz ikone zaznaczenia w prawym dolnym rogu,
o Kliknij Zapisz.

- W razie potrzeby wybierz ikone obracania.

- W razie potrzeby wybierz ikone inwers;ji.
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- Nacisnij ,Zapisz”.
- Nacisnij ,,Gotowe”.
- Edytowany obraz zostanie zapisany w miejsce oryginalnego obrazu.

IMG_1664449571115 jpg

Rysunek 67. Edycja zdjecia.

12.3 Usuwanie zdjecia/filmu w aplikacji
Uzytkownicy moga usungé obraz z aplikacji przed przeniesieniem go do pliku pacjenta w systemie AOS.
Aby usunac:

- Woybierz miniaturke zdjecia/filmu.
- Woybierz przycisk Usun w lewym gérnym rogu ekranu.

13 Przenoszenie zdjecia/filmu

Po zrobieniu zdjecia/filmu pacjenta przez uzytkownika, majg oni mozliwos¢ przeniesienia zdjec
bezposrednio do pliku pacjenta w oprogramowaniu AOS V3. Aby przenies¢ multimedia z urzadzenia
przenosnego, uzytkownik musi klikngc¢ przycisk ,,Przenies” u dotu aplikacji. Wszystkie multimedia
widoczne w aplikacji w postaci miniatur zostang automatycznie przeniesione do pliku pacjenta.

13.1 Co dzieje sie z przeniesionymi zdjeciami
Po przestaniu zdje¢ uzytkownik moze kontynuowaé wykonywanie zdjec¢ pacjentéw za pomocg aplikacji
mobilnej lub przeniesc je do oprogramowania AOS V3 w celu zarzadzania zdjeciami. Zdjecie pacjenta,
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ktore zostato przeniesione, pojawi sie pod funkcjg ,Dodaj/Przegladaj” zdjecia w oprogramowaniu AOS
V3. Zob. rys. 68 ponizej.

Media Gallery (5 files) [2 selected]

0 Delste [QIEdit/View

Rysunek 68. Baza danych zdje¢ pacjentéow — dodawanie/przegladanie zdjed.

14 Aplikacja mobilna dla pacjentéw

14.1 Woysytanie aplikacji do pobrania do pacjentéw
Na stronie Dokumentacji pacjenta uzytkownik musi klikng¢ przycisk ,,Popros o zdjecie pacjenta”, zob.
rys. 58 ponizej. Do pacjenta zostanie wystana wiadomos¢ e-mail (i SMS, jesli numer telefonu
komérkowego pacjenta jest podany w jego profilu) z aktywnymi linkami do pobrania aplikacji AOS
Vision. Pacjent moze nastepnie pobraé aplikacje i rozpoczac robienie zdjec. Zob. rys. 69 ponizej.
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Motlficatlons  Select Patlent  About Help Admin  Log Out

Patient Record Edlt Proflle

Patient ID 1606-000000-120
Title Mrs Address line 1
First Name Test Address line 2
Surname Patlent Town / Clity
Date of Birth 01-01-1988 County
Gender Fermale Postcode / Zip
NHS ID Phone Number 447123456678

MRN Ermail patient@aos-hub.com

New Exam Add / View Irmages Video Call Reguest Patient Image

Examinatlon
History iew Exarm Wiew Report  Exarn Date Ciniclan

By =] 26-09-3022 Or A0S

Rysunek 69. Popros o zdjecie pacjenta

Patient Image Request

ANOS

Dy Tesst Pateen,

i CAT. LOwSer A Moqanstad Shal yii 5ond Images of your ey

using it ADS Wision 3pp .

Hyeash

Eanicartet ING ARR Y pRase il the Insmctons bekes

o ha

5 your Fik, this can be faund at the botom of this emal

STEF 1 Dimnihond e ALE Vizion spp iom

AFPLE STORE GDOGLE FLAY

STHP 2 - Activalion

The: acsuamen ok will ooty B neadsd far go 5o 5ot up he g for the Trst
1ime o protect your dana

ACTIATION CODE

R _RTE4A 4100

Rysunek 70. Email pacjenta.

14.2 Logowanie — pacjent, ktéry nie korzystat wczesniej z aplikacji AOS Vision
Gdy pacjent kliknie aktywny link w wiadomosci e-mail lub SMS, aplikacja AOS Vision zostanie
automatycznie pobrana i otworzona. Nastepnie pacjent bedzie musiat wprowadzi¢ kod aktywacyjny,
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ktdry znajdowat sie w wiadomosci e-mail lub SMS, po czym zostanie przeniesiony na ekran aparatu,
gdzie bedzie mdégt rozpoczaé robienie zdjec.

Po zakonczeniu pacjent kliknie przycisk Przenies zdjecia, a obrazy zostang przestane do bazy danych
pacjenta w oprogramowaniu AOS V3. Zob. rys. 71 ponizej.

12:07 4

< Test Patient

32022 120604

For best results, turn flash CN

TRANSFER

Rysunek 71. Przenoszenie zdje¢ pacjenta.

14.3 Logowanie — pacjent, ktory korzystat wczesniej z aplikacji AOS Vision
Pacjent musi wprowadzi¢ kod PIN, aby zalogowac sie do aplikacji. Po zalogowaniu sie nalezy wybrac
ikone ,,réb zdjecia”, ktéra umozliwi pacjentowi zrobienie zdjecia lub przestanie zdjecia z biblioteki zdje¢.

Po zakonczeniu pacjent kliknie przycisk Przenie$ zdjecia, a zdjecia zostang przeniesione do bazy danych
pacjenta w oprogramowaniu AOS w zaktadce Dodaj/Przegladaj zdjecia.

14.4 Powiadomienie o przeniesieniu pacjenta

Podczas przesytania przez pacjenta zdjec¢/filméw z aplikacji AOS, w systemie AOS pojawi sie
powiadomienie. Pojawia sie ono dla wszystkich uzytkownikéw w obrebie tej samej grupy uzytkownikéw.
Po wybraniu opcji "Powiadomienia" zostanie wyswietlona lista pacjentow, ktorzy przestali zdjecia/filmy,
z najnowszym transferem na gorze. Po wybraniu pacjenta i wyswietleniu jego podsumowania,
powiadomienie zostanie usuniete dla wszystkich uzytkownikdéw. Zobacz rysunki 72-73 ponize;j.
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Notlfications Select Patlent  About Help Admin  Log Out
4]

Hello Dr AQS

Please select an existing patient or enter details
for a new patient to start an examination.

Select a patient

None -

Add a patient

ons  Select Patlent  About Help Admin  Log Out

Hello Dr AQS

Please select an existing patient or enter details
for a new patient to start an examination.

Name Dote sent

Test Patient 29-08-2022

1of 1pages It tem)
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15 Rozliczanie i fakturowanie

Oprogramowanie AQOS V3 pozwala globalnemu administratorowi kontrolowac¢ swoje konto pod
wzgledem rozliczen i fakturowania. Globalny administrator konta moze uzyska¢ dostep do tych
informacji na dwa sposoby, logujgc sie na swoje konto i przechodzgc na strone licencjonowang lub

klikajgc strone administratora, a nastepnie przycisk Licencja. Zob. rys. 74 ponizej.

ADVANCED
OPHTHALMIC
SYSTEMS

Licensing

Rysunek 74 . Pokaz fakture.

Administrator konta globalnego ma rowniez mozliwos¢ przegladania poprzednich faktur dla swojego
konta i aktualizowania wszelkich istotnych informacji za pomocg strony administratora lub strony
licencjonowanej. Zob. rys. 73 ponizej.

ADVANCED
OPHTHALMIC
SYSTEMS

Licensing

Your Licenses

Professionol User

Basic User

Payment Status

Subscription Status

Change Payment Mathod

Cancel Subscription Cancel Subscription

Invoices

Previous Invoices

Customer Details

Rysunek 73. Poprzednie faktury.
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16 Uzyskiwanie pomocy i wsparcia

16.1 Strona internetowa firmy AOS
https://www.aos-hub.com. Aby uzyska¢ wszystkie dokumenty uzupetniajgce dotyczace
produktéw AOS, przejdz do strony kontaktowej i skorzystaj z widzetu opinii lub wyslij nam

bezposrednio wiadomosé support@aos-hub.com

16.2 Prosba o wsparcie w zakresie produktéow

Jesdli uzytkownik ma pytania dotyczace pomocy technicznej lub konkretnego zastosowania
produktu, powinien skontaktowac sie z naszym Centrum Pomocy Technicznej za posrednictwem
formularza internetowego na stronach kontaktowych AOS lub czatu na zywo na naszej stronie
internetowe;j.

16.3 Znajdowanie w internecie dokumentacji pomocy technicznej dla innych produktéw AOS
Na stronie internetowej www.aos-hub.com cata dokumentacja produktu jest przechowywana i

dostepna do pobrania w formacie pdf.

16.4 Powiadomienia o aktualizacji

Powiadomienia o aktualizacjach i nowych funkcjach produktéw bedg publikowane na stronie
internetowej. Cata dokumentacja zostanie odpowiednio zaktualizowana. Jesli uzytkownik ma
wykupiong subskrypcje, aktualizacje i funkcje produktu beda pobierane automatycznie przy
kazdym uruchomieniu aplikacji.

17 Czesto zadawane pytania

17.1 Gdzie ja i/lub méj pacjent mozemy znalezé kod aktywacyjny do aplikacji?
Wszyscy uzytkownicy systemu (w tym pacjenci) otrzymajg powitalng wiadomos¢ e-mail
zawierajgcg wszystkie istotne informacje dotyczace ich konta uzytkownika, w tym dane
logowania do aplikacji. Jesli uzytkownik nie moze znalez¢ wiadomosci e-mail, globalny
administrator moze zresetowad hasto i kody aktywacyjne.

17.2 Z jakimi smartfonami pracuje aplikacja AOS Vision?

Aplikacja AOS vision dziata na urzadzeniach mobilnych i tabletach z systemem android i iPhone.
W celu zapoznania sie z minimalnymi ograniczeniami dla urzadzen z systemem Android i
iPhone’a nalezy odwiedzi¢ strony pomocy technicznej na stronie internetowej firmy AOS lub
skontaktowac sie z firmg AQOS, aby uzyskaé wiecej informacji.

Drukowanie plikéw wynikéw uzytkownika
Pliki z wynikami sg zapisywane w formacie PDF i mogg by¢ otwierane i drukowane z dowolnej
przeglagdarki plikéw PDF. Raporty PDF sg dostepne po otwarciu pliku pacjenta w zakfadce
podsumowania i kliknieciu ikony raportu ,Wyswietl badania”. Plik PDF dla danego pliku/sesji
znajduje sie w lewym dolnym rogu strony.
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17.3 Nie moge otworzy¢ mojego pliku z wynikami
Prawdopodobnie na komputerze nie jest zainstalowana przegladarka plikéw PDF. Przeglagdarka
jest dostepna do pobrania na stronie www.adobe.com.

17.4 Integracja bazy danych

Jesli uzytkownik korzysta z bazy danych do zarzadzania plikami pacjentéw poza bazg danych AOS,
raport AOS moze byé zapisany w tych samych folderach pacjentéw. Jest to uzaleznione od tego,
czy foldery nie sg zablokowane dla dostepu przez eksplorator plikdw.

17.5 Jakie typy plikéw graficznych moze AOS analizowac
System AOS moze wczytywac i analizowac wiele typow plikéw graficznych, w tym;

e Mapy bitowe Windows — BMP, DIB

e Pliki JPEG - JPEG, JPG, JPE

e Przenosna grafika sieciowa — PNG

e Przenosny format obrazu — PBM, PGM, PPM
e  Pliki TIFF —TIFF, TIF

18 Skontaktuj sie z AOS

Informacje o wszystkich aplikacjach AOS sg dostepne w internecie. Prosimy o kontakt za
posrednictwem internetowych formularzy kontaktowych. W celu uzyskania dalszych informacji
lub zadania pytania dotyczgcego AOS i naszych produktéw prosimy o kontakt:

enquiries@aos-hub.com
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